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Badania struktury i wlasnosci fizykochemicznych Ti i stopu Ti6Al4V
ELI stosowanych na implanty w protetyce stomatologicznej

Streszczenie

W pracy przedstawiono wyniki symulacji numerycznych i badan dotyczacych problema-
tyki ksztattowania wifasnosci uzytkowych prefabrykowanych wktadéw koronowo-
korzeniowych oraz biomateriatéw metalowych stosowanych do ich wytwarzania z uwzgled-
nieniem warunkéw obrdbki powierzchniowej. We wstepnych rozwazaniach dla wytypowa-
nych postaci geometrycznych prefabrykowanych wktadéw koronowo-korzeniowych prze-
prowadzono analize numeryczng z wykorzystaniem metody elementdw skoriczonych. Na tej
podstawie wyznaczono stan przemieszczen, naprezen w ukfadzie wktad koronowo-
korzeniowy — zgb oraz wartosci sit na granicy pofaczenia wktad — warstwa cementu stomato-
logicznego. Przeprowadzona analiza byta podstawa do rozwazarn nad doborem wtasnosci
mechanicznych materialu  do wytwarzania standardowych wkfadéw koronowo-
korzeniowych.

Wytypowano dwa biomateriaty metalowe: CP Ti Grade 4 oraz Ti-6Al-4V ELI. Na wstepie

przeprowadzono szereg badan materiatu wyjsciowego oraz opracowano technologie mody-
fikacji ich powierzchni z wykorzystaniem obrdbki strumieniowo-sciernej i metody elektro-
chemiczne;j.
Nastepnie zasadno$¢ stosowania wytypowanych metod modyfikacji powierzchni weryfiko-
wano w badaniach elektrochemicznych, mechanicznych oraz topografii powierzchni. Na pod-
stawie badan elektrochemicznych oceniono odpornos$é korozyjng wytypowanych biomate-
riatdbw metalowych w stanie wyjsciowym oraz ze zmodyfikowang powierzchnig (odpornos¢
na korozje wzerowgq i szczelinowg, elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna). Nato-
miast w ramach badain mechanicznych zbadano, m.in. adhezje cementu stomatologicznego
do zmodyfikowanej powierzchni biomateriatu metalowego. Za pomocga profilografu optycz-
nego analizowano réwniez topografie zmodyfikowanych powierzchni biomateriatéw meta-
lowych.

Przeprowadzone badania majg znaczenie poznawcze, ukazujgc zwigzek jakosci struktury,
wtasnosci fizykochemicznych powierzchni biomateriatéw z warunkami prowadzenia obrébki

powierzchniowej protez statych stosowanych w protetyce stomatologiczne;j.
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